
Vejledning i udskiftning af O-ringe i 3-funktionssprøjte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start med at skille det hele ad. 

Omløber(7) skrues af med fingrende eller værktøj(9) 

Gevindstykket(2) skrues af med sekskantnøglen(8) 

Alle gamle o-ringe kasseres. 

Tag et nyt o-ringssæt (0015-096) 

Den mindste af o-ringene(1) sættes i bunden af gevindring(2) og gevindringen  

skrues i håndtaget med sekskantnøglen(8) 

Sæt o-ringe(3) over gevindringen imellem de 2 gevind. 

Tag en løs sprøjtespids og sæt omløberen(7), plastkonus(6) og de 2 sidste o-ringe(4+5) over spidsen. Sæt 

derefter spidsen på plads i sprøjten og stram til med fingrende. 

OBS: Den lille o-ring(1) er yderste vigtig, da det er den der holder vand og luft adskilt. 
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